
GlowLift EMS 
UJĘDRNIAJĄCE 
URZĄDZENIE 
DO MASAŻU  
TWARZY I SZYI

Pozycja

Napięcie nominalne

Nominalny prąd roboczy

Moc nominalna

Czas trwania

Zasilanie
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Włączanie
urządzenia:

Wyłączanie
urządzenia:

Wskaźnik
baterii:

Tryby
pracy:

Wskazówki dotyczące obsługi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Włącz/Wyłącz/Tryb przez 1 sekundę, 
aby włączyć urządzenie.

• Krótkie naciśnięcie przycisku 
Włącz/Wyłącz/Tryb zmienia tryb.

• Krótkie naciśnięcie przycisku wyboru 
biegu zwiększa intensywność.

• Co minutę dwa sygnały dźwiękowe 
przypominają o zmianie miejsca masażu.

• Przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz/Tryb 
przez 1 sekundę.

• Po 6 minutach bezczynności urządzenie 
automatycznie się wyłączy.

• Każda dioda LED oznacza 20% poziomu 
naładowania.

• Przy niskim poziomie baterii urządzenie 
emituje 2 sygnały dźwiękowe i diody migają.

• Przy całkowitym rozładowaniu urządzenie 
emituje 3 sygnały i wyłącza się.

Wskaźnik 
ładowania:

• Podczas ładowania diody świecą kolejno od 
dołu do góry.

• Po pełnym naładowaniu wszystkie diody 
świecą przez 5 minut, a następnie gasną.

FAQ

PRZYCZYNA)USTERKA

Urządzenie
nie działa po
naładowaniu

Wskazówka: Jeśli urządzenie nie było używane przez okres dłuższy
niż 6 miesięcy, należy je w pełni naładować.

ROZWIĄZANIE

Należy przechowywać je z dala
od wysokich temperatur.

Przed użyciem należy sprawdzić
urządzenie, jeśli zostało mocno 
uszkodzone lub upadło na ziemię.

Nie używaj urządzenia, jeśli 
jest uszkodzone lub jeśli 
kabel USB jest w złym stanie.

Nie pozostawiaj urządzenia 
bez nadzoru podczas 
jego działania.

Nie należy używać urządzenia 
podczas ładowania.

Nie demontuj urządzenia 
samodzielnie.

Spis treści Specyfikacja

Środki ostrożności

Przeciwwskazania
1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
2. Osoby posiadające elektroniczne implanty (np. rozrusznik 
serca) nie mogą używać urządzenia.
3. Nie stosować w przypadku obrzęków skóry, po zabiegach 
chirurgicznych, przy oparzeniach słonecznych lub innych 
schorzeniach skórnych.
4. Urządzenie jest niewskazane dla osób z chorobami skóry, 
takimi jak owrzodzenia, łuszczyca, egzema, wysypki, 
nawracająca opryszczka, blizny, uszkodzenia skóry, nadwrażli-
wość na elektromagnetyzm, a także dla kobiet w ciąży, 
karmiących piersią oraz osób z hemofilią lub skórnym 
zapaleniem o podłożu alergicznym.
5. Nie stosować w przypadku choroby nowotworowej, podejrzenia 
nowotworu lub stanów przedrakowych, zwłaszcza raka skóry 
lub zmian przednowotworowych (np. atypowych znamion).
6. Nie stosować urządzenia przez dłuższy czas na tym samym 
obszarze skóry.
7. Nie używać urządzenia w ciągu miesiąca od operacji skórnej 
ani w przypadku poważnych poparzeń słonecznych.
8. W przypadku wcześniejszych operacji plastycznych przed 
użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
9. Osoby posiadające metalowe implanty dentystyczne powinny 
przed użyciem urządzenia skonsultować się ze swoim lekarzem.
10. Nie kierować światła LED bezpośrednio na gałki oczne.
11. Przed użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie elementy 
metalowe, takie jak okulary, łańcuszki i inne akcesoria 
biżuteryjne, które mogą wpłynąć na komfort użytkowania lub 
bezpieczeństwo podczas zabiegu.

Poniżej przedstawiono proces demonstracyjny. Urządzenie 
można używać w dowolnym trybie zgodnie z funkcjami 
i ustawieniami intensywności.

Czyszczenie

• Po użyciu należy przetrzeć głowice do masażu 

miękką ściereczką.

• Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

• Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

• Trzymać z dala od substancji korozyjnych.

• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instrukcja użytkowania

1. Urządzenie posiada funkcję pamięci – po włączeniu 
automatycznie przywróci ostatnio używany tryb.

2. Ustawienie fabryczne to tryb Tighten Mode.

Wskazówki:

Opis części
➀ Zakrzywiona głowica masująca      ➁  Światło LED  

➂ Wskaźnik biegu/intensywność funkcji EMS           

➃ Przycisk wyboru biegu/intensywność funkcji EMS 

➄ Wskaźnik trybu pracy      ➅ Przycisk Włącz/Wyłącz/Tryb

➆ Port ładowania Type-C       ➇ Kabel do ładowania USB

➈ Ściereczka do czyszczenia

Nazwa produktu: GlowLift EMS
Model No.：MR-2368
Wymiary：158.7x85.6x35.4 mm (L x W x H)   
Importer: Joga Piękna
Adres: ul. Legionów 119,91-073 Łódź, Polska 
Producent: Shenzhen Qianhai Nicemay Medical 
Beauty Instruments Co., Ltd.Adres: Room 10E, 
Xinlikang Building, No. 3044 Xinghai Avenue, 
Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen
Standard：GB 4706.1-2005   
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1. Nałóż odpowiednią ilość 
specjalnego żelu na twarz i szyję.

4. Urządzenie emituje sygnał 
dźwiękowy co 1 minutę, 
przypominając o zmianie 
obszaru masażu. Automatycznie 
wyłączy się po 6 minutach. Jest 
to całkowity zalecany czas 
masażu na dany obszar.

5. Po zakończonym masażu 
należy dokładnie wyczyścić 
urządzenie, usuwając wszelkie 
resztki żelu do masażu.

2. Włącz urządzenie 
i wybierz odpowiedni tryb 
oraz intensywność EMS.

3. Przyłóż głowicę do skóry 
twarzy i szyi, a następnie 
przesuwaj ją powoli ku górze 
w równomiernym tempie.

Podczas kontaktu głowicy ze skórą 
urządzenie zaczyna wibrować 
i uruchamia się funkcja EMS.

ON

Uwaga: Produkt posiada wbudowaną baterię 
litowo-jonową i obsługuje ładowanie wyłącznie 
za pomocą kabla Type-C (w zestawie).

Funkcje

Urządzenie GlowLift EMS zostało wyposażone w trójwymiarową, 
zakrzywioną głowicę, która dopasowuje się do konturów twarzy i 
szyi, zapewniając skuteczny efekt liftingu oraz redukcję zmarszczek.

Tryby pracy:
▪ Tighten Mode – intensywnie ujędrnia skórę, poprawiając 

jej elastyczność i redukując widoczność drobnych linii 
oraz zmarszczek. Sprawia, że skóra staje się bardziej 
napięta i sprężysta.

▪ Brighten Mode – skutecznie rozświetla cerę, wyrównując 
jej koloryt i nadając jej zdrowy blask. Pomaga w redukcji 
przebarwień oraz poprawia ogólną kondycję skóry.

▪ Soothe Mode – działa kojąco na skórę, łagodząc 
podrażnienia i stany zapalne. Wspomaga leczenie 
trądziku, reguluje wydzielanie sebum oraz pomaga 
utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Urządzenie wykorzystuje terapię światłem czerwonym, zielonym 
i niebieskim w połączeniu z technologią EMS, poprawiając 
strukturę skóry.

Ciepło 42°C stymuluje krążenie krwi, poprawia wchłanianie 
składników aktywnych i zwiększa komfort użytkowania.

Dodatkowe funkcje:
▪ Przypomnienie co 60 sekund – sygnał dźwiękowy sugeruje 

zmianę strefy.
▪ Automatyczny wyłącznik po 6 minutach – zapewnia 

bezpieczeństwo i oszczędność energii.
▪ Wodoodporność IPX6 – ułatwia czyszczenie i gwarantuje 

bezpieczne użytkowanie.

➈

➆

➇

Przypomnienie o zmianie 
strefy użytkowania

➀

➁

➂

➅ ➄

➃

➀ Naładuj urządzenie 
przez 3 godziny 
i spróbuj ponownie.
➁ Jeśli problem nadal 
występuje, skontaktuj się 
z działem obsługi.

➀ Brak zasilania.
➁ Uszkodzenie 
diod lub awaria 
oprogramowania.

Urządzenie 
nie włącza się 

lub diody 
nie świecą

➀ Kabel USB/adapter 
nie jest prawidłowo 
podłączony.
➁ Urządzenie nie 
zostało wystarczająco 
naładowane.
➂ Bateria osiągnęła 
koniec swojej 
żywotności 
(normalna żywotność 
baterii to 3 lata).

➀ Sprawdź i upewnij się, że 
urządzenie jest prawidłowo 
podłączone do 
ładowarki (wskaźnik LED 
miga podczas ładowania).
➁ Jeśli problem nadal 
występuje, skontaktuj się z 
działem obsługi.
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